直线加速器前期沟通关注事项
1. 厂家需提供完整的设备资料包含设备尺寸、用电参数等基础信息
2. 厂家需根据目前本项目情况提供设备安装运输方案，提供运输零件的最大荷载
3. 建议厂家根据目前本项目情况提供方案图，以及提出土建需要配合的条件，复核现状是否满足安装要求是否需要整改。
4. 建议厂家根据目前本项目情况示意设备管道安装方案，空调选型，以及是否需要在墙体预留孔洞等。
5. 厂家需要落实设计界面、施工界面。
6. 明确消防灭火措施是否由厂家设计施工。
7. 落实防辐射防护当量、除重晶石混凝土外室内是否需设置防辐射措施。
8. 由于重晶石中硫化钡的含量与防辐射能力相关，目前没有直线加速器防辐射标准的具体指引要求，能否提供相关要求，以便于指导施工重晶石防辐射墙中重晶石含量。
9. [bookmark: _GoBack]根据规范，对于防辐射墙不宜采用水平施工缝，而直线加速器墙体厚度均较厚，建成后难以拆改，由于涉及到直线加速器内部设备管线接通问题，需及早提供设备管线图，以便施工提前根据防辐射要求提前预留。
